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Aanmeldformulier trombosedienst



Hoe vaak VKA bij kleppen?

FNT jaarverslag 2021

Totaal:

Kunst-/mechanokleppen (=mechanische hartkleppen) ongeveer 136.000 patiënten

Biokleppen (=bioklepprothese) ongeveer 3000 patiënten



Dalende trend aanmeldingen 

• Mogelijk daling ten gevolge van covid-periode

• Tevens trend naar meer biokleppen, minder mechanokleppen



Cijfers Nederlandse Hart Registratie



Hartkleppen



Redenen voor klepvervanging

Grofweg 2 redenen:

• Vernauwing (stenose) • Lekkage (insufficiëntie)



Klepstenose



Klepinsufficiëntie



Redenen voor klepvervanging

Vernauwing (stenose), oorzaken o.a.:

• Leeftijd

• Cardiovasculaire risicofactoren (roken, obesitas, hypertensie, …)

Lekkage (insufficiëntie), oorzaken o.a.:

• Hartfalen waarbij het hart en daarmee de klepring verwijd is

• Door vernauwing tevens lekkage

• (doorgemaakte) hartklepontsteking (endocarditis)

• Afgescheurde klepspier door hartinfarct

Etc. 



Type hartkleppen

Openhart operatie Openhart operatie          Geen openhart operatie

Mechanoklep Bioklep Bioklep (TAVI) 



Hartklepoperaties in Nederland

Verdeling mechanische kleppen (NL, cijfers NHR)

• 3/4 aortakleppen

• 1/4 mitraliskleppen

• 1-2% tricuspidaliskleppen

• < 0,5% pulmonaliskleppen



Openhartoperatie hartklep (animatie)



Openhartoperatie hartklep (animatie)



Plaatsing TAVI klep



Mechanische kleppen - ontwikkeling

• 1952 Eerste mechanische klep geplaatst in grote lichaamsslagader bij 

lekkende aortaklep

• 1960 Eerste klepvervanging (aortaklep)

→ Starr-Edwards klep

→ (Caged ball)



“Caged ball valve” in onbruik geraakt

• Vooral gebruikt in jaren ‘50-’60.

• Hoog tromboserisico

Kleppen verwijderd na 

30-35 jaar →

Sezai, 2007: PMID: 17954988



Vervolgontwikkeling kleppen



Hedendaagse kunstkleppen

• Mechanische kleppen met 2 klepslibben (bicuspide)

• Worden geïmplanteerd sinds de jaren ‘80

On-x



Toekomst?



Biokleppen

• Gemaakt van runder- of varkensweefsel

• Soms kan ook een humane klep (homoloog) gebruikt worden.

• Levensduur van ongeveer 10-15 jaar

• Levensduur korter bij jongeren (actiever) dan bij ouderen



Stolling bij hartkleppen

Trias van Virchow

• Snelheid van bloedstroom (stase van bloed)

• Schade binnenbekleding bloedvaten (endotheelschade)

• Samenstelling bloed (hypercoagulabiliteit)

Lagere bloed doorstroming (dus positie klep) zorgt voor hoger 

tromboserisico

Daarnaast direct contact bloed met klep (‘endotheelschade’)



Mechanisme stolling kleppen

Na klepimplantatie

• In de eerste weken-maanden vindt er 

‘neo-endothelisatie’ plaats

• Hiermee lichaamseigenmateriaal op hartklep

→ Lager tromboserisico

• Excessieve weefselvorming: pannus

• Weinig/geen weefselvorming: bij hoge bloeddoorstroming ‘shear

stress’

→ Hoger tromboserisico



Antistolling bij mechanische hartklep

• Doorontwikkeling mechanische hartklep: steeds lager 

tromboserisico

• Mechanokleppen blijven echter gevoelig voor stolselvorming

Cannegieter, 1995: doi 10.1056/NEJM199507063330103



Bij wie welke klep (mechanisch of biologisch)?

Overwegingen

- Keuze maakt niet uit voor overleving of trombose (indien VKA gebruik bij 

mechanische klep)

- Door VKA gebruik hoger bloedingsrisico bij mechanische kleppen

- Hoger risico op re-interventie bij biologische klep

Keuze

- Wens van patiënt staat voorop

- Voorkeur biologische klep o.a. bij hogere leeftijd (>65-70jr), 

zwangerschapswens, verhoogd bloedingsrisico, contactsport

- Voorkeur mechanische klep o.a. bij jongere leeftijd (<60-65jr), andere 

mechanische klep al aanwezig, al andere indicatie voor antistolling



Voorbeeld overwegingen: NOS artikel 27-jr pte

Ref: Utrecht heeft primeur met veelbelovende nieuwe hartklep (nos.nl)

https://nos.nl/artikel/2187157-utrecht-heeft-primeur-met-veelbelovende-nieuwe-hartklep


Orale antitrombotica bij hartkleppen

Mechanische hartklep (levenslang)

- Vitamine K antagonist

- Geen DOAC: dabigatran bewezen ongunstig, overige DOACs worden onderzocht

- Ter overweging: toevoegen aspirine bij hoog tromboserisico (ondanks goede INR)

Biologische hartklep (3 maanden)

- Aortaklep: aspirine of VKA

- Niet-aortaklep of andere reden antistolling: VKA.

TAVI (levenslang)

- aspirine

Klepcorrectie (3 maanden)

- Ter overweging VKA bij niet-aortaklep

- Ter overweging aspirine bij aortaklep 



Bij wie welke INR nastreven?

• Afhankelijk van ingeschat tromboserisico

• Type klep (‘moderne’ of ‘ouderwetse’ hartklep)

• Positie klep (aortaklep laagste risico)

• Bijkomende risicofactoren (o.a. eerdere trombose, 

atriumfibrilleren, hartfalen)

• Doorgemaakte trombose (of bloeding)

On-x (INR 1,5-2,0)
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